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Tercero.-Se consideran estos modelos de aparatos surtidores la
primera modificación no substancial sobre el modelo aprobado.

Cuarto.-Esta modificación no substancial estará afectada por los
mismos condicionamientos que el modelo aprobado.

Madrid, 7 de junio de 1989.-El Director, Manuel Cadarso Montalvo.

RESOLUCION de 7 de junio de 1989, del Centro Español
de Metrologta. por la que se 'concede la aprobación de
modelo. con carácter individual y para utilización como
patrón de referencia. del patrón volumétrico de gas con
capacidad nominal de 50 litros. marca «Schlumberger»,
modelo PVG-50. presentado por la Entidad «Compañta
para la Fabricación de Contadores y Material Industrial.
Sociedad Ánónima» (<<Contadores Schlumberger»), inscrita
en el Registro de Control Metrológico con el número 0303.

Vista la petición interesada por la Entidad «Compañía para la
Fabricación de Contadores y Material Industrial, Sociedad Anónima»
(<<Contadores Schlumberger»), domiciliada en Vial None, S, de Montor·
nés del Vallés (Ban:elona), en solicitud de aprobación de modelo, con
carácter individual y para utiliZación como patrón de referencia, de la
clepsidra volumétrica de precisión de SO litros, marca «SchIumberger»,
modelo PVG-SO. •

Este Centro Español de Metrologla del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/198S, de 18 de marzo; el Real
Decreto 89/1987, de 23 de enero, y el Real Decreto 1616/1985, de 11 de
septiembre, ha resuelto:

Primero.-Autorizar la aprobación individual de modelo por UD plazo
de validez que caducará a los diez años, a partir de la fecha de
publicacióo de esta Resolución en el «Boletin Oficial del Estad<»>, a
filvor de la Entidad «Compañia para la Fabricación de Contadores y
Material Industrial, Sociedad Anónima» (<<Contadores Scblumberger»),
de la clepsidra volumétrica de precisión, marca «Schlumberger», modelo
PVO-SO, de SO litros de capacidad nominal, cuyo precio de venta al
público será de 10.000 pesetas.

Segundo.-Próximo a transcuIrir el plazo de validez que se concede,
y con una antelación mínima de tres meses, la Entidad interesada, si lo
desea, solicitará del Centro Español de Metrologla prórroga de la
aprobación de modelo.

Tercero.-La clepsidra de precisión, correspondiente a la aprobación
individual de modelo a que se refiere esta Resolución, llevará las
sigui~tes inscripciones de identificación:

Marca: «Scblumbergen>.
Modelo: PVG-SO.
Signo de aprobación individual de modelo:

~
E

Cuarto.-El control metrológico correspondiente a la verificación
primitiva de la cIepsidra de precisión se efectuará por el Centro Español
de Metrología.

Madrid. 7 de junio de I989.-EI Director, Manuel Cadarso Montalvo.

18385 RESOLUClON de 7 de junio de 1989, del Centro Español
de Metrologta, por la que se concede la ~probflc'ón de
modelo con carácter individual y para utr!tzQClón como
patrón'de referencia del patrón volumétrico de gas con
capacidad nominal de 50 litros. marca «PE», modelo
CLES/l, presentado por la Entidad «Pi~one España/a,
Sociedad Ánónima», inscrita en. el ReglSlro de Control
Metrológico con el número 0302.

Vista la petición interesada por la Entida~ «Pi~one Español~
Sociedad Anónima», domiciliada e? el polígono md.u:stnal Can Pelegn,
de Castellbisbal (Barcelona), en solIcitud de aprobacum de mod;elo, con
carácter individual Ypara utilización como .patrón de referenCia, de la
clepsidra volumétrica de precisión, de SO lItros, marca «PE», modelo

CLES/!. .. . d Ob PúbliEste Centro Español de Metrología del Mmlsteno e ras cas
y Urbanismo de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real
Decreto 89/1987, de 23 de enero, y el Real Decreto 1616/1985, de 11 de
septiembre, ha resuelto:

Primero.-Autorizar la aprobación individual de m.odelo por un plazo
de validez que caducará a los diez áños, a partu' de la fecha de

publicación de esta resolución en el «Boletín Ofici~ del· Estado», a fa;vor
de la Entidad «Pignone Española, Sociedad An6nuna», de la cl.epsl<!ra
volumétrica de precisión, m~ «PE», modelo C~E~/l. de,SO btros de
capacidad nommal, euyo preciO de venta al publico sera de 10.000
pesetas.

segundo.-Próximo a transcurrir el plazo de val~dez 9ue se conc~,
y con una antelación, mínima de tres meses, la Ent1~ mteresada, 51 lo
desea, solicitará del Centro Español de MetrologI3, prórroga de la
aprobación de modelo.

Tercero.-La clepsidra de precisión correspondiente a la aprobación
individual de modelo a que se refiere esta resolución, llevará las
siguientes inscripciones de identificación:

Marca: «PE».
Modelo: CLES/!.
Signo de aprobación individual de modelo:

0302

89050

Cuano.-El control metrológico correspondiente a la verificación
primitiva de la clepsidra de precisión se efectuará por el 'Centro Español
de Metrología.

Madrid, 7 de junio de 1989.-EI Director, Manuel Cadarso Montalvo.

RESOLUCION de 11 de julio de 1989. del Centro Español
de Metrologta, por la que se habilita como laboratorio
auxiliar de verificación metrológú;a oficialmente autor;·
zado al laboratorio de la Entidad «Contadores del Sur.
Sociedad A.nónima» (CONTASUR). registro de control
metrológico número 0406.

Vista la petición interesada por la Entidad «Contadores del Sur,
Sociedad Anónima» (CONTASUR), ~~n domicili!,. ell; ,la av~nida
Industria, número 19~ de Sevilla, en soliCitud de. h~hibtaclOn OfiCIal de
un laboratorio auxiliar de verificación metrológIca, . -

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real
Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/198S, de 11 de
septiembre, asi como el Real Decreto 1617/198S, de 11 de seplIembre,
ha resuelto:

Primero.-Habilitar como laboratorio auxiliar de verificación metro
lógica oficialmente autorizado al laboratorio de la Entidad «Contadores
del Sur, Sociedad Anónima» (CONTASUR). .

'1. La mifrca de verificación primitiva asignada a este laboratono es
lasiguie!J,te:

Las dos cifras exteriores al círculo son v~riables y con:c:spon.de~~n a
los dos dígitos finales del afto en que se efectua la venficaclon pnm1Uva.

2. Los precintos, en general, de plomo, asignados a este lab?rat0':"i,o,
y que se colocarán una vez superadas las pruebas de la venficaclOn
primitiva, tendrán la siguiente forma:

a) Precinto normal:

® G06

Anverso Reverso

b) Precinto embutido:

~
\V

Segundo.-El contenido y alcance de esta habilitación estará sujeto a
I,2.s siguientes condicionamientos:


